
測定項目 製品名 コード番号 管理番号 シリアル番号 製造会社名 精度管理・メンテナンス

血圧計① テルモ電子血圧計H56 ES-H56 1808-01 SN 5171201552 テルモ株式会社

血圧計② テルモ電子血圧計H56 ES-H56 2208-① SN 5210807067 テルモ株式会社

血圧計③ テルモ電子血圧計H56 ES-H56 2208-② SN 5210807068 テルモ株式会社

血圧計④ テルモ電子血圧計H56 ES-H56 1810-01 SN 5180400347 テルモ株式会社

血圧計⑤ テルモ電子血圧計H56 ES-H56 2020-01 SN 5200105378 テルモ株式会社

取扱説明書に則って点検を実施。
　　毎日、使用前点検・メンテナンス。
　　6ヶ月に1回、送気球の点検。

年に1回、メーカー点検依頼。

5年に1回、買い替え。
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